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Silikon esaslı yumuşak protez astarı 
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SOFRELINER TOUGH M kullanmadan önce bu talimatların tamamını dikkatle 

okuyun. 

■ ÜRÜN AÇIKLAMASI VE GENEL BİLGİLER 

1. SOFRELINER TOUGH M, çıkarılabilir protezlere yönelik katkılı kürlenmiş hasta 

başı yumuşak astarlama malzemesidir. SOFRELINER TOUGH M, ISO 10139-2 

“Çıkarılabilir protezlere yönelik yumuşak astarlama malzemesi Bölüm 2: Uzun 

vadeli kullanıma yönelik malzemeler” ile uyumludur. 

2. SOFRELINER TOUGH M Kiti, PAT, ASTAR ve karıştırma uçları, damlatma 

nozülü, fırçalar gibi diğer aksesuarları, ŞEKİL DÜZELTME UCU (Beyaz), 

BİTİRME UCU (Kahverengi) içermektedir. 

3. Astar yalnızca akrilik yüzeylere bağlanma için kullanılmaktadır. Naylon, metal ve 

silikon yüzeyleri bağlamak için kullanılamaz. PAT, otomatik karıştırma kartuşu 

uygulama sistemi kullanılarak dağıtılır. Malzeme ağız içinde 5 dakikada veya oda 

sıcaklığında (23℃/73,4℉) 20 dakikada kurur ve kokusu ya da tadı yoktur. 

■ ENDİKASYONLAR 

1. Diş çukurlarının keskin çıkıntılarından ve mukoz atropisinden kaynaklanan ağrı için. 

2. Aşırı çıkıntı atropisinin neden olduğu zayıf retansiyon. 

3. Büyük andırkatlar veya maksiller/mandibular kabartılar. 

4. Son tutucu yerleştirilmeden önce takma dişlerin retansiyonu. 

■ KONTRENDİKASYONLAR 

SOFRELINER TOUGH M, silikon ve platin bileşenlere karşı alerjik veya aşırı hassas 

olan hastalarda kontrendikedir ve bu gibi hastalarda KULLANILMAMALIDIR. 

■ ÖNLEMLER 

1. SOFRELINER TOUGH M yalnızca lisanslı diş bakımı profesyonelleri tarafından 

satılmak ve kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Diş bakımı profesyonelleri haricindeki 

kimseler tarafından satılmak tasarlanmamıştır ve böyle kimselerin kullanımına 

uygun değildir. 

2. SOFRELINER TOUGH M’yi yalnızca bu belgede belirtilen şekilde kullanın. 

SOFRELINER TOUGH M’yi bu talimatlarda listelenenler dışında herhangi bir 

uygulamada KULLANMAYIN. 

3. Güvenlik mührü kırılmışsa veya içindekiler kurcalanmış gibi görünüyorsa 

SOFRELINER TOUGH M’yi KULLANMAYIN. 

4. ASTAR, son derece yanıcı ve uçucu bir çözücü olan etilasetat içerir. ASTAR’ı açık 

ateşe maruz bırakmayın. Havalandırılan bir odada kullanın ve kullandıktan sonra 

kapağını sıkıca kapatın. 

5. Hasta SOFRELINER TOUGH M’ye karşı dermatit oluşumu gibi alerjik reaksiyon 

veya hassasiyet yaşarsa, protezi çıkarın ve derhal kullanıma son verin. 

6. Alerjik reaksiyon olasılığını önlemek için SOFRELINER TOUGH M kullanırken 

daima lateks içermeyen muayene eldivenleri kullanın. Lateks eldivenler 

SOFRELINER TOUGH M’nin kurumasını engelleyebilir. SOFRELINER TOUGH 

M ASTAR muayene eldiveniyle temas ederse, muayene eldivenlerini derhal atın ve 

ellerinizi suyla iyice yıkayın. 

7. Gözle temasından kaçının. Gözle temas etmesi halinde, gözleri suyla iyice yıkayın 

ve derhal bir doktorla iletişim kurun. 

8. Kurumamış kimyasalın ciltle temasından kaçının. Ciltle temas halinde, etkilenen 

bölgeyi izopropil alkolle temizleyin ve sonrasında suyla iyice yıkayın. 

9. Kurumamış kimyasalın malzemelerin kıyafetle temasından kaçının. Kıyafetle temas 

etmesi halinde, malzemeyi silmeyin. Kurumasını bekleyin ve sonrasında sıyırın. 

10. Fazla malzemenin hastanın nefes borusundan veya yemek borusundan akmasına 

izin VERMEYİN. Aspire edilen veya yutulan SOFRELINER TOUGH M PAT 

boğulmaya veya farklı yaralanmalara neden olabilir. Malzemenin hastanın 

boğazından aşağı akmasını önlemek için fazla astar malzemesini palatal bölgeden 

hızla temizleyin. SOFRELINER TOUGH M radyoopak değildir ve radyograf aspire 

edilen veya yutulan malzemeyi tespit etmeyecektir. Refleks kabiliyeti azalmış yaşlı 

bir hastada, koltuğu dik konuma getirin ve malzemenin nefes borusuna girmesini 

önlemek için hastaya burnundan nefes almasını söyleyin. 

11. SOFRELINER TOUGH M’yi bu talimatlarda listelenenler dışında herhangi bir 

malzemeyle KARIŞTIRMAYIN. 

12. SOFRELINER TOUGH M kartuşu kullandıktan sonra karıştırma ucu satın alınan 

kartuşla birlikte temin edilen kartuş başlığıyla değiştirilmelidir. Yeni bir karıştırma 

ucu kullanmadan veya kartuş başlığını değiştirmeden önce her seferinde kartuşun 

ucundaki fazla patı temiz bir bez veya mendille silin. 

13. Çapraz bulaşmayı önlemek için spatulayı, fırçaları ve kapları her kullanımdan sonra 

daima temizleyin. 

14. Bu talimatların en son bölümünde yer alan HASTA TEDBİRLERİ uyarınca 

hastalara bilgi verin. 

15. Bitirme sırasında tozun solunmasını önlemek için daima federal ve/veya yerel 

yönetmeliklerce tavsiye edilen bir maske takın. 

16. Bu talimatta bahsi geçen ancak bu kite dahil olmayan tüm ürünlere yönelik üretici 

talimatlarını okuyun ve uygulayın. 

17. SOFRELINER TOUGH M’nin astarlanacak bölge dışındaki oral mukoz zarıyla 

temasından mümkün olduğunca kaçının. Hastalardan tedaviden sonra ağızlarını 

yeterli miktarda suyla durulamalarını isteyin. 

18. ASTARI doğrudan plastik malzemelerle temas edecek şekilde yerleştirmeyin; temas 

bazı plastik türlerini eritebilir. 

■ KULLANIMA YÖNELİK NOTLAR 
1. Kötü yerleştirilmiş bir protez olması durumunda, ilk önce daha iyi oturmasını 

sağlamak için protezi sert hasta başı protez astarlama malzemesi olan TOKUYAMA 

REBASE II gibi akrilik bir malzemeyle veya farklı herhangi bir laboratuvar 

prosedürü/dolaylı prosedürle astarlayın. 

2. Eski, aşınmış bir protez olması durumunda, astarlanacak yüzey ilk önce yeni akrilik 

malzemeyle astarlanmalıdır, çünkü eski, aşınmış rezinde emilen yağ ve su gibi 

malzemeler SOFRELINER TOUGH M’nin yapışkanlığını azaltır. 

3. SOFRELINER TOUGH M ASTAR buharlaşma nedeniyle kalınlaşırsa, yapışma 

gücü azalabileceğinden ürünü kullanmayın. 

4. Astar fırçasının ucunu her kullanımdan sonra alkole daldırılmış pamuklu çubukla 

veya gazlı bezle silin. Bulaşmış fırça SOFRELINER TOUGH M’nin yapışkanlığını 

azaltabilir. 

5. Patları elle karıştırmayın; aksi halde patın içinde hava kabarcıklarının oluşmasına 

neden olabilirsiniz ve bu da bozulma, lekelenme ve istenmeyen kokulara neden 

olabilir. 

6. SOFRELINER TOUGH M’nin kurumasını engelleyebileceğinden SOFRELINER 

TOUGH M’nin aşağıdaki malzemelerle temasından kaçının: 

Silikon esaslı ölçü maddesi, öjenol içeren malzemeler, polisülfit kauçuk ölçü 

maddeleri, doğal kauçuk eldivenler, diğer üreticilerin yumuşak astar malzemeleri ve 

kürlenmemiş akrilik rezinler. 

7. Malzeme ağız içinde 5 dakikada veya oda sıcaklığında (23℃/73,4℉) 20 dakikada 

kurur. 24saat sonra astar biraz daha sıkılaşır. Bitirme işlemi, yeni astarlanan protezin 

ağızdan veya alçı modelden çıkarılmasından hemen sonra yapılabilir. 

8. Protezin ağır ağartıcı içeren çözeltilere daldırılması SOFRELINER TOUGH M’nin 

rengini değiştirebilir; ancak, performansını etkilemeyecektir. 

9. Hastaya protezini HASTA TEDBİRLERİ bölümünde açıklanan şekilde temizlemesini 

söyleyin. 

10. Silikon esaslı yerleşme kontrol malzemesi SOFRELINER TOUGH M’ye 

yapıştığından, kullanmadan önce yüzeye Vazelin uygulayın. 

11. Rötuşlanan astarda çatlak varsa, astarı tamamen çıkarın ve prosedürü tekrarlayın. 

12. Şekil düzenleme ve bitirme için aşağıdaki araçlara bakınız. 
 

Aşamalar Araçlar Şekiller 

Düzeltme Keskin bisturi Hafif yuvarlak bıçak 

Şekil Düzeltme 
ŞEKİL DÜZELTME UCU 

(Beyaz) 
Yuvarlak konik uç 

Bitirme BİTİRME UCU (Kahverengi) Yuvarlak konik uç 

Rölyef ELMAS FREZE (ayrıca satılır) Yuvarlak 

■ SAKLAMA 

1. SOFRELINER TOUGH M’yi 0 – 25 ℃ (32 – 77 ℉) arasında bir sıcaklıkta saklayın. 

2. SOFRELINER TOUGH M’yi ısıya, ateşe, neme ve güneş ışığına doğrudan maruz 

bırakmayın. 

3. SOFRELINER TOUGH M’yi belirtilen son kullanım tarihinden sonra kullanmayın. 

4. Yanlışlıkla yutulmasını önlemek için SOFRELINER TOUGH M’yi gereksiz yere 

hastaların ve çocukların ulaşabileceği yerlerde BIRAKMAYIN. 

■ BERTARAF ETME 

1. PATI bertaraf etmek için kullanılmamış patı katıltan boşaltın ve atmadan önce 

kurumasını bekleyin. 

2. Kalan ASTAR sıvısı, gazlı bez veya pamuk gibi etkisiz emici bir malzemeye 

emdirilmeli ve yerel yönetmelikler uyarınca bertaraf edilmelidir. 

■ SOFRELINER TOUGH M AĞIZ İÇİ ASTARLAMA 

YÖNTEMİNİN KLİNİK UYGULAMASI 

Çoğu durumda, SOFRELINER TOUGH M’nin optimum kalınlığı 1-2 milimetre olmalıdır. 2 

milimetrenin üzerinde bir kalınlık gerekirse, alan ilk önce TOKUYAMA REBASE II hasta 

başı sert protez astarı ile astarlanarak yeterli protez kaidesi elde edilmelidir. Protez rezininin 

aşırı temizlenmesi protezin çatlamasına ve zayıflamasına neden olabilir. 

1. Hazırlık 

İnceleme ve elle muayene ile ağız içi durumu kontrol edin. Protezi hastanın ağzından çıkarın 

ve astarlanacak alanı sabun ve suyla temizleyin. İyice durulayın ve protezin yüzeyini havayla 

tamamen kurutun. Protezin doku tarafını enine kesen karbür frezeyle uygun derinliğe 

zımparalayın. Malzemenin kenarlardan 1 milimetre uzamasını sağlamak için protezin 

kenarlarını eğimlendirin (Bkz. Şekil 1). Zımpara tozunu kuru bir fırçayla veya kuru yağsız 

havayla temizleyin. 

Not: Kenarlar protez kaidesinin flanşına yerleştirildiğinde, protezin doku tarafını 

frezeyle (akrilik rezin için) uygun derinliğe zımparalayın (bkz. Şekil 2). 
 

  
2. ASTARI Dağıtma 

ASTAR şişesini açın. Damla nozülünü şişeye takın. Damla hunisine yeterli miktarda ASTAR 

alın. Aktardıktan hemen sonra kapağı yerleştirerek şişeyi sıkıca kapatın. 

3. ASTARI Uygulama 

ASTAR fırçasını kullanarak ince ve eşit bir ASTAR tabakasını SOFRELINER TOUGH 

M’nin astarlanacağı protez yüzeyine uygulayın. ASTARIN uygulanması gereken hiçbir 

bölgeyi atlamayın, aksi halde bu, zayıf yapışmaya neden olabilir. Daha sonra görülebilir hiç 

sıvı kalmayana kadar yüzeyi havayla iyice kurutun. 

4. PATI Dağıtma 

SOFRELINER TOUGH M PAT kartuşunu bir dağıtıcıya (ayrıca satılır) yükleyin. PATIN 

kartuş başlığını açın. Çentikleri hizalayarak karıştırma ucunu kartuşa takın ve ucu saat 

yönünde 90 derece döndürerek kartuşa doğru itin. 

5. PATI Uygulama 

Karıştırılan patı sıkarak protezin doku tarafına eşit bir şekilde çıkarın. Bir spatula kullanarak 

patı ASTARIN uygulandığı tüm yüzeylere eşit bir şekilde dağıtın. 

Not: Astarlanan yüzeyin herhangi bir bölümü bu aşamada patla kaplanmazsa, ağza 

yerleştirildiğinde tükürük bulaşabilir ve dolayısıyla zayıf yapışmaya neden olur. 

6. Ağız içine yerleştirme 

Hastanın ağzından fazla tükürüğü aspire edin. SOFRELINER TOUGH M’yi karıştırdıktan 

sonra 1,5-2 dakika içerisinde malzeme yeterli viskositeye ulaşacaktır. Protezi hastanın ağzına 

yerleştirirken hastanın uygun dikey boyutla santrik oklüzyonda çok hafifçe kapatmasını 

sağlayın. Hastanın ağzındaki fazla SOFRELINER TOUGH M’yi kontrol edin ve varsa hemen 

temizleyin. Hastaya boğazına doğru akan SOFRELINER TOUGH M malzemesi veya başka 

bir madde hissederse, diş hekimini derhal uyarmalarını söyleyin. 

Not: Üst protezleri SOFRELINER TOUGH M ile astarlamak için, SOFRELINER 

TOUGH M malzemesinin hastanın boğazına kaçmasını önlemek için protezi 

posterior palatal bölgeden yerleştirin. 

Palatal bölgeyi astarlarken, astarlanacak yüzeye çok fazla Pat uygulanmasından 

kaçının ve astarın çok kalınlaşmasını önlemek için protezi mümkün olduğunca 

hızla ağza yerleştirin. 

7. Kenar şekillendirme 

Hasta hafifçe kapatırken, vestibül alanın kenarını şekillendirmek için çok hafifçe yanakları 

çekin. Hasta tükürük salgılarsa, tükürüğü aspire edin ve hastaya hafifçe kapatmaya devam 

etmesini söyleyin. SOFRELINER TOUGH M’nin ağız içinde sertleşmesi için en az 5 dakika 

beklenmelidir. 

Not: 5 dakikadan önce çıkarılması astarı bozabilir. 

8. Düzeltme 

Protezi hastanın ağzından çıkarın, suyla durulayın ve havayla kurutun. Kenarlardaki tüm 

fazla SOFRELINER TOUGH M malzemesini keskin bir bistüriyle keserek dikkatle düzeltin. 
 

  

9. Bitirme 

Şekillendirmek için, ucu küçük daireler haline hareket ettirip dakikada 15.000 devri aşmayan 

hafif baskı uygulayarak ŞEKİL DÜZELTME UCUNU (Beyaz) kullanın. Bitirme için, 

dakikada 4.000 devri aşmayan hafif bir baskı uygulayarak BİTİRME UCUNU (Kahverengi) 

kullanın. 

Not: Kenar bölgesini kırmamak için ŞEKİL DÜZELTME UCU ve BİTİRME UCUNU 

astarlanan alandan protez alanına doğru döndürün (bkz. Şekil 4). 

Serbest bırakmak için ELMAS FREZE (ayrıca satılır) veya uygun başka bir freze kullanın 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Yeniden ayarlama 

Protezi 9. bölümdeki prosedür uyarınca yeniden ayarlayın. Astarlanan yüzeye yeni malzeme 

eklenecekse, mevcut astarı protez kaidesinden çıkarın ve yeni bir astarla değiştirin. 

11. Temizleme 

SOFRELINER TOUGH M malzemesinin büyük kısmını sert bir aletle keserek çıkarın. Kalan 

malzemeyi zımparalayarak temizleyin. 

Not: SİLİKON TEMİZLEYİCİ (ayrıca satılır), akrilik protez kaidesinden eski silikon 

protez astarını kolaylıkla temizler. 

■ SOFRELINER TOUGH M LABORATUVAR ASTARLAMA 

YÖNTEMİNİN KLİNİK UYGULAMASI 

1. Ağzın muayenesi 

İnceleme ve elle muayene ile ağız içi durumu kontrol edin. Rölyef gerektiren alanı muayene 

edin. 

2. Protezin muayenesi 

Protez aşınmış veya eskimişse, protezi ilk önce TOKUYAMA REBASE II hasta başı sert 

protez astarlama malzemesi kullanarak astarlayın. Sert astarlama malzemesi uygun kalınlıkta 

uygulanmalıdır; böylelikle yeni malzeme 4. adımdaki prosedüre uygun olarak 

zımparalandığında, yeni astarlanan sert astarlama malzemesi tabakası protezi taşıyan alan 

kalarak SOFRELINER TOUGH M’nin kendisine yapışmasına izin verir. 

3. Alçı kalıbın üretilmesi 

Hasta protezi ısırırken bir ölçü alın ve sonra taş çamuru dökün. Dişin bir taş kalıbını oluşturun 

ve protezi astar kılavuzu işaretinin üzerine monte edin. Ağızda ağrıya neden olabilecek 

bölgede taş kalıbı parafinle serbest bırakın. Astarlama malzemesini yapışmaması için alçı 

kalıbın kret alanına bir ayırıcı ortam uygulayın. 

4. Hazırlık 

Protezin doku tarafını enine kesen karbür frezeyle uygun derinliğe zımparalayın. Malzemenin 

kenarlardan 1 milimetre uzamasını sağlamak için protezin kenarlarını eğimlendirin (Bkz. 

Şekil 1). Zımpara tozunu kuru bir fırçayla veya kuru yağsız havayla temizleyin. 

Not: Yuvarlak freze kullanılması eşit derinlikte rezinin çıkarılmasını kolaylaştırır. 

Frezenin çapı derinlik kılavuzu olarak kullanılabilir. 

5. ASTARI Dağıtma 

ASTAR şişesini açın. Damla nozülünü şişeye takın. Damla hunisine yeterli miktarda ASTAR 

alın. Aktardıktan hemen sonra kapağı yerleştirerek şişeyi sıkıca kapatın. 

6. ASTARI Uygulama 

ASTAR fırçasını kullanarak ince ve eşit bir ASTAR tabakasını SOFRELINER TOUGH 

M’nin astarlanacağı protez yüzeyine uygulayın. ASTARIN uygulanması gereken hiçbir 

bölgeyi atlamayın, aksi halde bu, zayıf yapışmaya neden olabilir. Daha sonra görülebilir hiç 

sıvı kalmayana kadar yüzeyi havayla iyice kurutun. 

7. PATI Dağıtma 

SOFRELINER TOUGH M PAT kartuşunu bir dağıtıcıya (ayrıca satılır) yükleyin. PATIN 

kartuş başlığını açın. Çentikleri hizalayarak karıştırma ucunu kartuşa takın ve ucu saat 

yönünde 90 derece döndürerek kartuşa doğru itin. 

8. PATI Uygulama 

Karıştırılan patı ASTARIN uygulandığı yüzeye sıkın. Patı hem protezin mukozal tarafına 

hem de taş kalıba yerleştirin. 

9. Yeniden takma 

Protezi alçı taşı kalıbın üzerine yeniden takın ve astarlama kılavuzuyla bastırın. 20 dakika 

veya daha uzun süre oda sıcaklığında (23℃/73,4℉) dokunmadan bekletin. 

Not: Kuruyan malzeme yapışkansa, protezi 5 dakika boyunca astarlama kılavuzuyla 

birlikte 40℃ ila 50℃ (104℉ ila 122℉) sıcak suya daldırın. 

10. Düzeltme 

Protezi alçı kalıptan çıkarın. Kenarlardaki tüm fazla SOFRELINER TOUGH M 

malzemesini keskin bir bistüriyle keserek dikkatle düzeltin. 

11. Rötuş 

Şekillendirmek için, ucu küçük daireler haline hareket ettirip 15.000 rpm’yi aşmayan hafif 

baskı uygulayarak ŞEKİL DÜZELTME UCUNU (Beyaz) kullanın. Bitirme için,  dakikada 

4.000 devri aşmayan hafif bir baskı uygulayarak BİTİRME UCUNU (Kahverengi) kullanın. 

Not: Kenar bölgesini kırmamak için hem ŞEKİL DÜZELTME UCUNU hem de 

BİTİRME UCUNU astarlanan alandan protez alanına doğru döndürün (bkz. Şekil 

4). 

Serbest bırakmak için ELMAS FREZE (ayrıca satılır) veya uygun başka bir araç kullanın. 

■ HASTA TEDBİRLERİ 

SOFRELINER TOUGH M ile astarlanan protezin uzun ömürlü olmasını sağlamak, 

sağlamlığını ve güvenliğini artırmak için hasta aşağıdaki talimatlar konusunda 

bilgilendirilmelidir: 

1. SOFRELINER TOUGH M astarlama malzemesi protez fırçası veya diş fırçasıyla 

ovalanmamalıdır. SOFRELINER TOUGH M’yi temizlemenin en iyi yolu bir sünger veya 

bir parça yumuşak gazlı bez kullanmaktır. SOFRELINER TOUGH M yüzeyini akan 

soğuk su altında sabuna doymuş sünger veya gazlı bezle silin. SOFRELINER TOUGH 

M astarlama malzemesinden tüm kirleri ve yemek tortularını temizlemek için hafif bir 

silme hareketi uygulayın. Diş yüzeyi ve sert akrilik protez kaidesi normal bir protez 

fırçasıyla diş hekiminin takdirine göre sabunla, protez diş macunuyla veya normal protez 

temizleyicilerle ovalayarak temizlenebilir. 

2. Protezi en az günde bir kez (tercihen yatma vaktinde) oksijenleyici protez temizleyicisine 

(yani Polident, Efferdent vs.) ıslatın. Protez hastanın ağzındayken oksijenleyici 

temizleyiciyle temizlenmemelidir. Uzun vadeli kullanımda, hastanın protez bakımına 

bağlı olarak renk solması görülebilir. Üretici talimatları uyarınca bir protez temizleyici 

kullanın. 

3. Protezin ağır ağartıcılı temizlik çözeltilerine ıslatılması SOFRELINER TOUGH M’nin 

rengini değiştirebilir; ancak, performansını etkilemeyecektir. 

4. Protez takılmadığı zaman suda saklanmalıdır. 

5. Astarlanan protez bir diş hekimi tarafından her üç ayda bir veya plak oluşumu her fark 

edildiğinde kontrol edilmeli ve ultrasonik olarak temizlenmelidir. 

6. SOFRELINER TOUGH M herhangi bir hasar bakımından sık sık kontrol edilmelidir. 

Astarı örselenmiş, kırılmış, çatlamış, gevşemiş veya hasar görmüş bir protez 

takılmamalıdır. Hasarlı veya kırık protezin kullanılması tıkanmaya, aspirasyona, 

boğulmaya veya farklı bir yaralanmaya neden olabilir. 

7. Silikona karşı hassasiyete dair herhangi bir işaret olması halinde, protezin kullanımına 

son verilmeli ve hasta derhal diş hekimiyle iletişim kurmalıdır. 

ÖNEMLİ NOT: SOFRELINER TOUGH M üreticisi, bu ürünün uygunsuz kullanımından 

kaynaklanan hasar veya yaralanmadan sorumlu değildir. Kullanmadan önce, ürünün ilgili 

uygulama için uygun olduğundan emin olmak kullanıcının kişisel sorumluluğudur. 

SOFRELINER TOUGH M ürün teknik özellikleri bildirim yapılmaksızın değişikliğe tabidir. 

Ürün teknik özellikleri değiştirildiğinde, talimatlar ve önlemler de değişebilir. 

 

 

   

 

 

 

 
   

 

 
Şekil 1 

Enine 
kesen 

karbür freze 

Astar malzemesi ve 
protez kaidesi 

arasındaki boşluk 

   

 
   

Şekil 2 

Şekil 3 

 

Astarlama 

 
 

Protez 

Şekil 4 

Döndürme yönü 
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Tokuyama Dental Corporation 
38-9, Taitou 1-chome, Taitou-ku, Tokyo, Japonya 
Tel: +81-3-3835-7201 
URL: http://www.tokuyama-dental.com/ 
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